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METODE ZA ISPITIVANJE SREBRA

Å nerazarajuła metoda 

ü XRF metoda

Å razarajułe metode

ü metoda po Volhardu

ü potenciometrijska titracija
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TITRACIJA

ütitracija - analitińki postupak koji se temelji na 
mjerenju kolińine reagensa koji se potroģi na 
reakciju sa analitom

üstandardna otopina ðreagens poznate 
koncentracije

üanalit ðdio uzorka koji se odreŅuje

ütońka ekvivalencije

n(standardne otopine) = n(analita)
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POTENCIOMETRIJSKA TITRACIJA

Ådefinicija - elektroanalitińka metoda kojom se 

mjeri potencijal odgovarajułe mjerne elektrode 

kao funkcije dodanog volumena standardne 

otopine

Åtemeljni princip ðodreŅivanje nepoznate 

kolińine analita dodatkom standardne otopine 

pri ńemu nagla promjena potencijala ukazuje i 

odreŅuje tońku ekvivalencije
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POTENCIOMETRIJSKA TITRACIJA

Åtitracijska krivulja

dE / dV

V / ml
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BIRETA OTOPINA 

ANALITA

UPRAVLJAŃKA 

JEDINICA
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POSTUPAK

Åpoznate velińine:

ü c(standardne otopine NaCl)

ü M(Ag)

ü m(uzorka) Ÿ odreŅujemo vaganjem

Ånepoznata velińina:

ü V(standardne otopine NaCl) = ?
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Ag HNO Ag NO3 3

+ -+ Ú +

®Ag NaCl AgCl Na+ ++ Ú +

n Ag n NaCl( ) ( )+ =u toļki ekvivalencije

otopina analita

titracija

TIJEK POSTUPKA


